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ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ПАУЧПЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИПСТИТУТ

]]936i. i\,locKBa, ул. Oзерrlая,46 Факс: В (495) 137 З1 ,17 l, mаil: r,rriiofi(r)r,niioГi.ru

ФГУП ПВСЕРОССИЙСКИЙ НДУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО_ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ>

АТТЕсТАТ АккРЕДИТАЦИИ N, RA.RU, 31 l4B5

о пФверк8

ль 950/17_м

!ействительно до
<07> февраля 2019 г.

СРеДСТВО ИЗМерений Измерители артериального давления и частоты пульса

автоматические OMRON М2 Classic (HEM-7122-ALRU)
ре?uс:працuoнньltl Ho,ttep в 4leOepaлbtlolt uнфор,ltацuонном фонt)е пtl tлбеспеченuю соtuulва uзп!еренuЙ

грси J\ъб1702_15
(ec.lu в соспав эm1lоlлtl Bxoi)rrп Hccqoib|o авillоil(lмilых |!:il!ерut!lе.|ы!ьй б.ц(,кl)в, tttt,ttptttioФuпci пqжчrы ,.wлЛс"r

заводской
поверено

номер (номера) 20ПаЮ2401LG-20170104400LG

наименовацие веЛич}lн, диапазоноВ, на которык ловерено средство измерений (еслп предчсмотрено методлtкой поверки)

поверено в соответствии с Р50.2.0З2-2004
l!aццelto(joltt|e ooKylleltilla. ilа oclloBailllч коmоро?0 выпо,|l|слlа поверка

выпохнена поверко

с применениеlu этаJIонов: ЩифровоЙ манометр (0-350) mm Hg Л}НС004-Р0088.
наlлменование, тхп, заводской номер. рег}lстрац}lонный номер (при нали,rttи), разряд, класс

или погрешпость этuо}lа. примеIlяеrrого при поверке

llocTb U=Or1 o/o,k=)

Е)еды 20 ОСо относительная влажность 45 "l,
прttвоOtпtlся перечень ааtяюulш факll1оров, нор-,l|ul)оваilцых в dок)')!аlппе на .1lепt)оilк), по(;еркu, с указанuе.1l 1Б зilаченuli

И На ОСНОВаНИИ РеЗУЛЬТаТОВ первичноЙ поверки признано соответствующим
установленныМ В описаниИ типа метРопогическим требованиям и пригодным к

в соответствии с описаншем типа

Расши ная неоп

измерений.

Знак паверкu

Главный метролог,

Поверитель

!ата поверки
<08> февраля 2017
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С.Н. Негода
Илutluа.lьt, фаплuя

Е.В. Крылова
Инt п.1 uatbt, |la.Mluu я

или погрешпость этuо}lа. примеIlяеrrого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей
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