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заводской
поверено

Средство измерений Измерители артериальцого давления и частоты
пульса автоматические OMRON М3 Ехреrt (HEM-7132-ALRU)

( l t atbll е t t о {l сч t t t е, mtt п,,л,t о du 8l uк allllu,
грси 61702-15

pc,-uiiiipat!uoHHitit Holtcp в ФсОераltьно"tt ttн4lор,лtацttонно.ъl 4)онОе)

отсутствует
(серttя tt ttolte1:l клейма преОьtфulей llocellKu)

номер 201 б1000001 LG-20l бl 000бOOLG
в соответствии с описанием типа
(ltatLMeltocicuttte велllчlltl, Dttапuзспtrхl, llu Kolll()pblx tloBepetto СИ)

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004 (ГСИ. Измерители
l н а t I.\1 е н об а н l I е с) о Ky.Tl е н t l t i, 
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о Б|i i ов u 

" 
u r, * о n, о1, о, о

арJер4ального давл9н4я це4нваз и9ные. Методика по верки )
вьlпопнена поверка)

с ПрИМенением ЭТ;LлоноВ: I_\ифровой манометр (0-З,50) mmНg IЬНС004-Р0088
ft t a u.,ll e t t o r;ш t t te, пllпl, за t; о d ск ой l t oll e p, ре а l L. пl рu ц lr а t l tьt й t t t t,t t e 1)

Расширеннrш неопределенность U-0, l Yo, k-2
р (l з р я О, кп а с с чл lt п о ? р е Lll l t о с 11 |ь э пl сtл о l t cl)

при след},ющих значениях влиJIющих факторов: температура
окрркlюц(еЙ 9р9аы 22'С, влчDItность воздуха 58 0Й

и на основании результатов
установленным в описании

перви чной ловерки призцано ЙоiвеiСiвуБц"*
типа метрологическим ниям и пригодным

в сфере государственног.о лирования обеспе

Знак поверкu

Главный метро

Поверитель

Щаmа по(]еркu
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