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Средство измерений измерители артериального давления и частотьi
пульса автоматические OMRON М2 Basic (HEM-7121-ALRЦ
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поверено в соответствии с Р 50.2.0З2-2004 (ГСИ. Измерители
артериаJIьного давления неинвазивные.
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Методика поверки)).

в соответствии с описанием типа
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при следующих значениях влияЮщих факторов: температура
окружающей среды 22"С, влажность возд}ха 61 О/о

и на основании результатов п9рвичнои поверки признано соответствующим
установленным в описании тиIIа метрологическим требоваIIиям и пригодным
в сфере госу
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